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安全上のご注意 


《ご使用の前に、この r ま全上のごま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止 
するためのちのです。また注意事項は、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いを 
すると生じることび想定される内容を、 r 危険」 r 警告」 r 注意」の3つに区分しています。 

※安全上のま意についての詳細はをページにのせています。 


いずれちま全に関ずる重要な内容でずので必ず守ってください 


A 危険 

この表示の欄は、 

「死 t または重傷などを負ラ危険び切迫して生じることび想定される」内容です。 

A 警告 

この表をの欄は、 r 死 t ： または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、 

r 傷害を負ラ可能性または物的損害のみび発生ずる可能性び想定される」内容です。 

絵表示の例 

〇記号は、禁止の行為であることを告げる 
vly ものです。伍齡輪は分自襟止） 

• 記司よ、行為を強制したり指示したりす 
る内容を告げるちのです。 

(左図の場合は必ず守る） 

f 

A 筒埃 




0 

禁止 


♦下記のよラな医用電気機器との併用は絶対にしない。 

(1) ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器 

(2) 人工む肺等の生命維持用医用電気機器 

(3) む電計等の装着型医用電気機器 

上記機器び誤動作をおこし、事故や身体への著しい障害をまね <ぉそれびありまず。 



A 警告 


〇 

必ず守る 

♦減量や運動療法などのために本器を目安に使う場合は医師か専門家の指導を受ける。 

自己診断は健康を害ずる原因になります。 

0 

禁止 

♦タイルなど、ずべりやずいところで使用しない。 

♦本体の端部や、操作部、液晶表示部にの 5 ない。 

♦本体に巧びのったり、跳ねたりしない。 

♦体がめれたままで使用しない。 

すべって転倒し、けがをずる原因になります。 

⑩ 

V 分解禁止 

♦推対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。 

事故や、トラブル、故障のおそれびあ 0 まず。 

J 


成迂意 

〇 

♦体の不自由な方び使用ずるときは、周りの方びを意ずる。 

守5ないと踏みがし、けびの原因になりまず。 

必ず守る 

♦コードび首にか5まないよラにま意して使用ずる。 

守5ないと事故やけびのおそれびあります。 

¢9 

♦業務用(病院など）には使用しない。 

本器は家庭用です。業務用に要求されている機能は備えていません。 

♦本体の周囲のずき間や巧か5、指や針金などを差し込まない。 

けびや故障の原因になります。 

禁止 

V 

♦乳幼巧び軸5ないよラに保管ずる。 

守5ないと事故やけびの原因になりまず。 J 


2 《お読みになつた後は、お使いになる方びいつでも見5れるところに必ず保管してください。 
































お願い 


♦マイク□波治療器や携帯電話などを本体の近くで使用しないでください。 

参湿気のをい場所、水のかかる場所、直射日光のあたる場所、空調機の風び直接あたる場所や火気のそばには置か 
ないでください。 

参体組成を測定するとさは、素足でのってください。 

♦体組成と体重と皮下脂肪の厚み ( EW - FA 70 P のみ)を測定する目的 LU かには使用しないでください。 

♦操作部のコードを破損するよラなことはしないでください。 

(傷つけたり、加工したり、他の熱源に近づけたり、ねじったり、過度に引っ張ったり、重いちのをのせたりしない） 
♦本製品は精密機器でず。落としたり、振動を与えたり、強いシヨックを与えないでください。 

参畳やじゅラたんなどの柔5かい床面で使用しないでください。 

♦平5な床面で使用して < ださい。 


測定値に誤是び出る場合•測定の轟囲について 


♦本製品では9才 L ソ下および81ホしソ上の方の体組成は測定でさません。 

♦本製品では17才 1；( 下の方の皮下脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、筋肉レベル、体組成年齢は表示されません。 



9ホむ下 

10 ホ〜 17 ホ 

18 ホ〜 80 ホ 

81れソ上 

体重 

〇 

〇 

〇 

び已 

体脂肪率 

年齢入力でをません^1 

〇 

〇 

年齡入力でさません^2 

バランス能力 

年齡入力でさません^1 

〇 

〇 

年齡入力でさません^2 

皮下脂肪の厚み 
( EW - FA 7 日 P のみ） 

〇 

〇 

〇 

ぴ日 

そのほかの体組成 

が4 


〇 

年齡入力でさません^2 


《19ホ L ソ下の方が測定したい場合は年齡を10ホと登録して測定して < ださい。 

《2 81ホ L ソ上の方が測定したい場合は年齡を80才と登録して測定して<ださい。 

《31〇才〜17才の方は体重•体脂肪率 ’ BMI •バランス能力ぶ下脂肪の厚みに W - FA 70 P のみ)のみ測定できます。 
《4 9ホ L ソ下の方は体重 • 皮下脂肪の厚み ( EW - FA 70 P のみ)のみ測定でさます。 

※已81ホムソ上の方は体重•皮下脂肪の厚み ( EW - FA 70 P のみ)のみ測定でさます。 

•をのよ ラタ方は本来の測定値と大きな差びでることびあります。 

(曰々の変化をチェックする目的でお使いください） 

成長期の巧童/高齢ちや閉経 lil 降の女性/むくみのひどい人/妊娠中の人/風邪などで発熱中の人/ 

人工透析患ち/骨の密度び非常に低い骨粗しよラ症患ち/ボディビルダーやスポーツを職業にしている人 
(それに近い人ち含む） 

参をのよ三 はと'き は本来の測定値と大さな差びでることびあります。 

水分の摂取や入おなどによって、体脂肪率 • 筋肉レべ j レの測定に差びでます。 

激しい運動直後/寝起さ/を量の飲酒後/サウナや入お直後/肌び乾燥しているとを/下搁や体調の悪いとを 
/かかとの表面び固い(角質層)状態のとき/を量の水分摂取後や食事後/測定場所の気温び極端に高いとき 
(またはおいとき)/測定場所の湿度び極端に高いとき（または乾燥しずぎているとき） 


測定前の準備 


乾電池は、付属していません。販売店でお買い求めください。 

J くナソニックアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。（単3形乾電池 
マンガン乾電池またはオキシライド乾電池ち使用でさます。 


LR 己 X 4 本） 


電池寿命と交換のめやす 


♦電池寿命は約1年です。りけソニックアルカ U 乾電池(単3形乾電池 LR 6 X 4 本)で1日1回4人分使用 
(室温23で）とした場合） 

-アルカリ乾電池 LU がの乾電池を使用すると、寿命び短くなる場合びありまず。 

-室温び低いと、乾電池の寿命び短くなる場合びあります。 

♦乾電池び消耗していると、表示部に電池消耗マークおよび「しの！」び点なします。 

電池交換は必ず同じメーカー桐じ種緻の新しい乾電池を4本同時に行ってください。 

•使用済みの乾電池は分別廃棄してください。 



電池消耗 
マ—ク 


安全上のご注意 


3 
























ぐ 

1 

表示部 

4 

電源ボタン 

2 

手電極 

己 

操作部 

3 

V 

足電極 

6 

コード 


7 操作部 ホルダー 


アドバイスブック 


8 



電池 カバー 


本体底部 



お持ちの商品の機能をご確認<ださい 


苗 pR のなょ乂 

商品をご確認ください。（イラストは EW - FA 70 P です） 

►本体 

【操作部収納時】 【測定時】 




►操作部 

•表示き6、か 5 だレーターチャート表示は説明のため、すべて表示しています。 



4 ※製品および部品の仕様は予告な<変更する場合があります。 


8 


3 


己 



12 


測定項目 

体重 

BMI 

体脂肪率 

皮下 
脂肪率 

内臓脂肪 
レベル 

昼礎代謝 

筋肉 

レベル 

皮下脂肪 

厚み 

バランス 

能力 

重む位置 

体組成 
年歸 

EW - FA 70 P 












EW - FA 50 P 













B ュ-ザ-番号ボタン 

B 皮下脂肪厚み測定 
ボタン 

( EW - FA 70 P のみ） 

0 詳細ボタン 

田光センサ- 

B 設定/ゲストボタン 

0 過まボタン 

( EW - FA 70 P のみ） 

旦▼ボタン 

回表示部 

E か 5 だレーダーチャート 

H ▲ボタン 

H チェックボタン 

Q 手電極 



付属品 







































































































































































を電池を入れる 


※乾電刷ま、付属していません。販売店でお買い求めください。禅3形乾電池 LR 6 X 4 本) 


i 本体裏面の電池カイ ( 一の凸部を押し上げなび5 

はずず 

2 乾電池の®©剧觀'して 入れる 
3 電池カイを巧に 合わせる 
4 閉める 



A ミ主意 


♦乾電池に表示してあるま意内容を必ず守る。 ♦使用推奨期限内の乾電池を使用ずる。 

♦乾電池の®©極を確かめ、正しく入れる。 ♦長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 

♦使い切った乾電池は、ずぐに取り出ず。 

^守5ないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけびや周囲巧損の原因となりまず。 


本体を設置ずる 


参木製床などの固めの床に水平に置<。 

•傾斜した床には置かないでください。 

•じゅうたんなど柔5かい床には置かないでください。 
測定値に誤差び出る原因になりまず。 

※移動の時は、本体を両手で持って < ださい。 

※操作部を持って移動しないでください。 



お住まいの地域を設定する 


♦乾電池を入れて、電源ボタンを巧すと、 r 只」び点灯し、その後地域 r 吕」と 
び点滅します。 

-表示部の r 只」は地域を意味ずる記号です。 

•緯度によって異なる重力加速度の影響を補正しまず。 

※お住まいの地域を正しく設定しないと正確に測定されません。 


■/操作部を両手で持ち ▲ または ▼ で地域を3^じ、 
お住まいの地域を下の表か5選ぶ。 


▲ または ▼ を押すごとに地域「2」と「1」び交互に表示されます。 


▼ 


補(を 




1 

化ミ毎道青森県岩手県秋田県宜城県山お県福島県茨城県栃木県新漏県 



富山県石リ|県 

地 


群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県長野県福井県静岡県愛知県 

域 

〇 

岐阜県兰重県滋賀県京都巧大阪府兵庫県奈良県和歌山県島根県鳥取県 



岡山県広島県山□県香リ|県徳島県高知県愛媛県福岡県佐賀県長崎県 



大分県熊本県宮崎県鹿お島県ミ中縄県 


2 設定/ゲストを 巧ず 

地域び確定して、3秒後に自動的に電源び「切」になります。 
(例 ） r 2」を選択した場合、 r 吕」び点灯します。 




[夕ぺージへ続く 















































お住まいの地域を設定ずる(続ま) 


地域を変更ずる 
1 電源ボタンを巧ず 

表示部び全点灯します。その後 r [只し」（準備中)び 
点滅し、 m . okg 」 び表示されます。 


ク操作部を両手で持ち I ▲ I を 3 秒 け甲ず 
r [し r 」 び点滅します。 

3 設定/ゲストを}甲ず 

「[し r 」び点灯し、地域び消まされます。 

3秒後に自動的に電源び r 切」になりまず。 

4電源ボタンを巧ず 

「 g 」び表示され、地域を再度設定ずる。 （ P . 已参照) 



ユーザーデータを 登録す る 


♦測定ずるには、年齡性別、身長、足サイズをあ5かじめ、ユーザー番号に登録します。 

•登録すると自動的に記録されてカラダ管理に便利です。 

•登録でをる人数は、4人です。（已人目か5はゲストで測定でさまずび測定値の記録はでさません。） 


(例)家族4人を登録する場合 



ユーザー ま号 

年歸 

性別 

身長 

足サイズ 

父 

1 

48ホ 

男 

17日 cm 

27.0 cm 

母 

2 

4已ホ 

女 

1己 8 cm 

24.0 cm 

化 

3 

2□才 

女 

1巨 2 cm 

24.己 cm 

弟 

4 

1已才 

男 

1曰己 cm 

2巨. 0 cm 


6 


※工場出荷時は、初期値として「30才、1巨 Ocm 、 2已 cm 」 び入っています。 

《9オムソ下および81才しソ上は、体重と皮下脂肪の厚み ( EW - FA 70 P のみ)のみ測定でさます。 

《10才しソ上17才しソ下は、体重とバランス能力と刷副ち率と BMI と皮下脂肪の厚み ( EW - FA 70 P のみ)のみ測定で 
さます。 

※登録している間に己0秒間操作びない場合は自動的に電源び r 切」になり登録はでをていません。 

•設定中に、やり直すときは、電源ボタンを巧して電源を r 切」にし、もラー度最初か5入力してください。 

•設定中に電源を切ったときは、もラー度最初か5入力してください。 


1 電源ボタンを巧ず 

表示部び全点灯します。その後「[化」(準備中)び点滅し、 ro.okgj び表 
示されまず。 


I 抑 
■'、—， 

全点'灯後準備中】 



nn 

► 

- し • し 'kg 

方^ 


之操作部を両手爆手)で持ち登録したいユーザー番号を選ふ 

(例)ユーザーき号「3」にホムに〇ホ、女、身長 162 cm 、 足サイズ 24.5 cm ) の 
データを登録する場合 


3 を押す 

ユーザー番号表示後、「年齢」び点滅します。 

すでに登録されている場合は、登録内容び順に表示されます。 
















































ユーザー データを登録ずる(続を) 


3 r 年歸」を 登録ずる 

① W または W を押し、「年歸 J を合わせる。 

※ボタンを押し続けると、連続で数字び変わりまず。_ 

年齢は1〇〜80才まで入力できます。 

10才未満のちは10才、80才を超えるちは80才と入力してください。 



⑨設定/ゲスト を押ず。 

「年齢」び確定し、「性別」び点滅します。 


4「性別」を 登録ずる 

① I または [▼] 在押し、 r 性別 J を合： be る。 

⑨設定/ゲスト を押ず。 

「性別」び確定し、「身長」び点滅します。 

5 r 身長」を 登録ずる 

(!)[▲ またはを押し、 r 身長 J を合わせる。 

身易ま100〜200 cm まで入力できます。 （0.5 cm 単位) 

⑨設定/ゲスト を押ず。 

「身長」び確定し、 r 足サイスび点滅します。 



逝を 
▼ ▼ ▼ 



Q r 足サイズ」を登録ずる 

1または「▼]を押し、 r 足ヴイズ J を合わ e る。 


足サイズは17〜 28 cm まで入力できます。 （0 .己 cm 単位） 

1 7 cm 未満の方は1 7 cm 、28 cm を超える方は 28 cm と入力してく 
ださい。_ 

※バランス能力を測定するとをに必要な値です。 


吃 巧 ー マー！ 心 余- ▲マー! 

:、ミ助> おが 


⑨設定/ゲスト を押ず。 

「足サイズ」び確定します。 

登録した内容び順に表示され、 raok 邑」と表示された5、登録終了です。 （1 秒間隔で表示び切り替わります) 



このまま測定することもでさます。 （ P . 日参照） 

※操作がない場合は、巨0秒後に自動的に電源び r 切」になりまず。 












































































ユーザー データの 変更と消ま 


登録したユーザーデータを変更ずる I 

過去の測定値は変更したユーザーデータを基に再計算し、保存されます。 


1 電源ボタンを巧ず 

表示部び全点灯しまず。その後「[只し」(準備中)び点滅し、 m . □お」び表 
示されます。 






【全点幻後準備中】 


IJO 


kg 


2操作部を両手で持ち変更ずるユーザー番号ボタンを3を則^±^甲ず 
(例)ユーザー番号「3」を変更する場合 

31を3秒む上押す 



ユーザー番号表示後、「年齢」び点滅します。 


3 ユ-ザ-デ-夕を変更ずる 

(例） r 年齢」をに〇才」から「30才」に変更する場合 
① ▼] または I ▲ を押し、 r 年歸」を合わせる。 

⑨ [ is 定がスト]を押し、「性別」、「身見、「足サイ XI を設定する。 ( P .7 参照) 
登録した内容び順に表示され、 m . ok 邑」と表示された5登録終了です。 



登録したユーザーデータと過去のデータを消去する 

※過去のデータち同様に消去されます。ご注意ください。 


1 電源ボタンを巧ず 

表示部び全点灯します。その後「[只し」（準備中)び点滅し、 m . okgj び表 
示されまず。 


ぶ靴 


【全点灯後準備中】 




on 


kg 


2操作部を両手で持ち消去ずるユーザー番号ボタンを3を則^^±^甲ず 
(例)ユーザー番号「3」を消去する場合 

31を3秒に Lb 押ず 



※巧している間は 
この表示のままです。 


2 3 をちラー度巧ず 

•r [し-」び点滅します。 


4設定が スト I を 巧ず 

• r [し,-」び点巧し、ユーザーデータび消まされます。 

3秒後に自動的に電源び r 切」になります。 

※工場出荷時「30才、1己 Ocm 、 2已 cm 」 の初期値になります。 



デ广 


しし r / 
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体重、バランス能力、体組ぶを測定ずる 


参体重 J (ランス能力(重む位置)、日 Ml 、 湘旨肪率、皮下脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、筋肉レベル、体組成年齢 
を一度に測定します。 

1 電源ボタンを巧ず 

表ち部び全点灯します。その後 r [巧_」(準備中)び点滅し、 m . okgj び表示 
されます。 

《に Okg 」 び表示される前に、本体にのったり、操作部や本体を動かしたり 
すると ru 13」 （ エラー)び出たり、測定値に誤差び出る原因になります。また、に 0 kg 」 び表示される前に本 
体にのっていると、体重を含んだ状態び raok 呂」となり、体重測定びできません。 ( P .21 参照） 

2 操作部を両手读手)で持つ 

※手ぶくろをしていると rui 1 」（エラー)び出たり測定値に誤差び出る原因になります。 

手や足裏び乾燥しているとさは、軽く濡5したタオルなどで手のひ5や足裏を少し湿5せてか5測定して 
<ださい。 

•コードを無理やり最後まで引っ張5ないでください。 



【全点'灯後準備中】 


マユーザー番号ボタンまたは、設定/ゲストボタンを選 J ふ 
♦ユーザーを登録している方は、ユーザー番号ボタンを選ぶ 
(例)ユーザー番号「3」を呼び出す場合 

3 を押ず 


ユーザー番号表示後、年齢 • 性別 • 身長 • 足サイズび表示されます。 



♦ゲストで測定する方は、 設定/ゲスト を選ぶ 

「ユーザーデータを登録ずる」の 3 〜 6 の手順でデータを入力ずる。 ■ 

( P .7 参照） 一&、 

【ゲストで測定ずる時の表示】 


4本体に r かかと」と r 足の内側」を合わせなび5、素足でのる 

【のり方】 【足の置き方】 


r 足の内側」を本体の段差 
に沿わせる 



素足でのる 



本体にのる 




协かと」をくぼみに合わせる 


么警告 



靴下やストツキングをはいていると 
mil 」 （エラー)び出たり測定値に 
誤差び出る原因になります。 


♦本体の端部にはの5ない。 

転倒してけびをするおそれびあ0まず。 



次ページへ続く 




















































化重、バランス能力、が組ぶを測定する(続ま) 
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5まっずぐに立って、両手をまっずぐ前に伸ばず 

♦枯重 I 一^ ' C ランス年齡 I 一 I 体組成 I の順に測定します。 


♦測定完了まで姿勢を保ってください。(約30秒間) 
【正しい測定姿勢】 



腕を水平に上げ、 
ひじはまっすぐ 
伸ばします 


背すじとひざを 
伸ばします 


【電極の握り方】 
♦手電極に手を密着させる 



手のひ5を 
态てる 


親指 L ソ外の指を手電極に確実にあてる 



※測定中に体を動かずと、 ru 14」江ラー)び出たり、測定値に誤差び出る原因になります。 ( P .21 参照） 
①体重を測定ずる 

体重び確定すると測定値の表示び1回点滅し点巧します。 


T 


kg 




⑨バランスを測定ずる ( P .1 1参照） 

体重は消灯し 、 r -、/100点、 PM ] J (ランス能力」び表示され 

ます。 

測定中 r / i 00点、バランス能力」び点滅し、か5だレーダーチャートの 
レベルび全て点灯した5バランス能力と重む位置び表示されます。 
※正しくのっていない場合は、 ru 17」江ラー)び出たり、測定値に誤 
差び出る原因になります。 ( P .21 参照） 




③体組成を測定ずる 

) (ランス能力と重む位置は消灯し 、 r -、体組成のを項目」び表示 

されまず。 

か5だレーダーチャートのレベルび全て点：打した5測定は完了です。 


④測定び完了ずると体重び再度表示され (3 回点滅後点打)、か5だレー 
ダーチャートに体組成のレベル判定が表示されまず。 

※皮下脂肪の厚み測定は、別途測定してください。 （ EW - FA 70 P のみ) 
( P . 13参照） 

6本体か5おりる 














































♦まず、体重が表示されます。か 5 だレーダーチャートには体重を含めた体組成各項目のレベル半 I 」定が表示されます。 
♦体組成の説明については、別冊の r アドバイスブック」をご覧ください。 



グラフの見方 

♦レベルは已段階で表示3色に分けています。 




_ オレンジ 

標華ーグリーン 
低ーブルー 


《已段階評価は、アドノ（イスブックの裏表紙 
をご覧 < ださい。 


■ からだレーダーチヤートに体組成の 
各項目レベル判定を表示 


【体重+体組成各項目のレベル判定】（測定完了時） 


を巧ず 


詳細 


を巧すごとに、 BMI 一体脂肪率一皮下脂肪率一内臓脂肪レベルー基礎代謝一筋肉レベルの表示に切り 


かわります。 


孤 



[ BMI ] 



EVzl 


► 



、をァ里 


► 


品 

な 


【皮下脂肪率】 【内臓脂肪レベル】 



◄ 


【体重+体組成各項 
目のレベル判定】 



•I (ランス能力とは、 r 重むの動き」と r 重むの位置」とでノ（ランスのよさを点数 
で評価します(満点は100点です)。 


◄ 


【筋肉レベル】 


バランス 

能力 


を巧ず 


I f ランス能力を点数で表示します。 

バランス能力のレベル半昭びか5だレーダーチヤートに表示されます。 




障礎代謝】 


バランス 

能み 

体組み^ 
年齢\ 

を 

巧お脂肪 

巧下脂お 




詳細 


r バランス能力」を確認する 


体組成の測定結果を確認ずる 


測定結果を確認ずる 


■使ぃかた 
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測定結果を確認する(続を) 


u 重むの動き」と「重む位置」を確認する 


2詳細を 巧ず 

重む位置とは、測定時間内に移動した 
重むの範囲の中むを表します。 




3 

4 


測定時間内での 
重むの動さを再 
現しまず。 


最後に1回点滅した5、中央に重むびある場合 
重む位置び表示されまは、ブルーの部分に表示 
す。 びつさます。 


詳細 


を巧ず 


バランス能力の表示に戻ります。 


ノ款 


F ' 幕ス 


を再度^甲ずと、【体重+体組成各項目のレベル判定】表示(測定完了時)に戻る 


r 体組成年齡」を確認ずる 


♦体組成年齢は、 r 体脂肪率」と 

を巧ず 


基礎代謝」と「筋肉レベル」の3つの要素で判定したカラダの構成の年齢でず。 


一 

体組成 

1 

年輪 


体組成年齢を表示します。 

か5だレーダーチャートは、体脂肪率と基礎代謝と筋肉レベルのレベル 
判定を表示しまず。 （ 17オムソ下は体脂肪率のみ表示します。） 

I 「体脂肪率」と「基礎代謝」と「筋肉レベル」を確 I を寺言1 

ク 


詳細 

を J 甲ち■ごとに 

巧二! 


1 1 

体脂肪率^基礎代謝^筋肉レべ 
ル^体組成年齢の表示に切替わ 
ります。 

しし^.— ■ 

► 

1 1 
5 

£ 


1"-も!。旧 
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T 齢 成 


【体脂肪率】 【昼礎代謝】 【筋肉レベル】 

を再度}甲すと、【体重+体組成各項目のレベル判定】表示(測定完了）に戻る 


参趣 

【体組成年歸】 


脂肪に関する項目を確認する 
じ内臟副ちレベル」を確認する」 


を巧ず 


内臓脂肪レベルを表示します。 

か5だレーダーチヤートでは、体脂肪率と内臓脂肪レ 
ベルのレベル判定を表示します。 （ 17才しソ下は体脂肪 
率のみ表示します。） 


内臓脂肪 


巧下脂肪 


[ T 体脂肪率」を確認する I 

2詳細を巧ずごとに 

「体脂肪率」^ r 内臓脂肪レベル」の表示に切り替わり 
ます。 
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[[皮下脂肪率」を確認する〕 


3 内臓脂肪 田す 

I 師昌肪 I を巧 g 

皮下脂肪率を表示します。 

か5だレーダーチヤートでは、皮下脂肪率と体脂肪率、皮下脂肪厚みの 
レぺ I レ判定 ( EW - FA 70 P のみ)を表示します。 （ 17才しソ下は体脂肪率と 
皮下脂肪の厚みのみ表示します。） 

♦皮下脂肪厚みを測定しているとさは、さ部位の厚みのレべ j レ判定び 
表示されまず。 （ P . 13参照）作 W - FA 70 P のみ） 



EW-FA 已 0 P 
は皮下脂肪率 
と体脂肪率の 
み表示しまず。 


II 体脂肪率」と「皮下脂肪の厚み」 （ EW - FA 70 P のみ)を確認する〕 


4 


詳細を巧ずごとに 

’体脂肪率 J 一 r 皮下脂肪率 J 一 r 皮下脂肪厚み」の表示に切り替わる 



【体脂肪率】 【皮下脂肪率】 


【お凰 


【二の腕】 【太もも】 


-【皮下脂肪の厚み】 ' 
( EW - FA 70 P のみ) 


■ 【皮下脂肪率】 
J EW - FA 日0円まち 
下脂肪率^綱旨肪 
率のみ表示しまず。 
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内臓脂肪 


皮下脂肪 


「お腹」 r 太ちち」 r 二の腕」の皮下脂肪の 
厚みを測定していない場合の表示。 



を再度巧ずと、【体重+体組成各項目のレベル判茵表示(測定完了時)に戻る 


( EW - FA 70 P のみ） 

r お腹 j 、 r 太もも J 、 じの腕 J の皮下脂肪の厚みを測定ずる 


♦3 つの部位「お腹」 r 太ちち」 r 二の腕」のピンポイントの皮下脂肪の厚みを測定します。 （ mm 表示） 

♦光センサーを肌に直接当てて測定してください。 

服の上か5では測定でさません。 

♦皮下脂肪厚みを測定する場合は、光センサーの透明レンズにキズ、ミちれびないか確認後、測定して < ださい。 

♦光センサー別几に密着してし)ないと ru 16」（エラー)び出たり、測定値に誤差び出る原因になります。 ( P .21 参照) 
※部位に下記のよラな状態の場合、測定でさないまたは値び安定しない場合びあります。 

その部位をさけて測定して < ださい。 

•体毛びをいまたは濃い •アザびある •ケガをしている •傷のあとびある（火傷を含む） 

1 電源ボタンを巧ず 

• r [な L 」(準備中)び点滅した後、 m.ok 邑」び表示されます。 

《 RD . Okg 」 び表示された後、一度本体にのつた場合は、体重、ノ（ランス能力、体組成を測定しないと皮下脂肪の 
厚みは測定でさません。 

データを記録したい場合 I 記録したいユーザー番号ボタンを押す 
データを記録しない場合1測定したい部位のボタンを押ず 

-《レベル判定はか6だレーダーチヤートに表示されません。 
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( EW - FA 70 P のみ） 

r お腹 j 、 r 太もも j 、 じの腕 j の皮下脂肪の厚みを測定ずる(続き) 


本機では皮下脂肪の厚みを測定し mm 単位で表示することびでさます。(最大己 Omm まで測ることびでさます。) 
皮下脂肪の厚みを管理するためには、毎日同じ位置での測定をおすすめします。 


r お腹」のを下脂肪の厚みを測定する場合 


2操作部を両手で持ちお腹を J 甲ず 

※測定完了しないと他のボタンは使用でさません。 


お下脂肪厚み測定 （ mm ) 

この腕 

お腹 

■1 

太もも 
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へそか5横に約已 cm 離れたところを 
狙つて光センヴーを約1秒間 


巧し当てる 

r ピー」と音びなり、測定を開始します。 
測定び完了するまで巧し続けて < ださ 
し、。 


「お腹」の測定する場所 

へそか5横に約已 cm 離れたところを 

狙って測定してください。 


約曰 cm 




へそ位置シール 




个へそ\ 

皮下脂肪厚みが 
安定している部分 

【お腹の断面図】 


左図はお腹の断面図で、!_ ] の部分び皮下脂肪 

です。 

へそ部分は人体の構造上<ぼんで脂肪びかない 
ため、へそか5横に約已 cm 離したところ（脂肪の 
厚みび安定している部分)を狙って測定して < だ 
さい。 

慣れるまでは操作部裏のへそ位置シールをへそ 
に合わせて測定してください。 


4 「ピピ_1音び聞こえた5、測1定；?^ / 

結果を表术します。 

※体重、バランス能力、体組成を測定している場合は約10秒後に 
測定結果の表示に戻ります。 


r 太もも」の皮下脂肪の厚みを測定する場合 

2操作部を両手で持ち I 太もも I を巧ず 

※測定完了しないと他のボタンは使用でさません。 




※記録しない時は、 

レべ j レ判定の表示はしません。 



太ももの前側のひざから脚の 
付け根の中央部分を狙って 

光センサーを約1秒間 巧し当 C る 

r ピー」と音びなり、測定を開始しまず。 
測定び完了するまで押し続けて < ださ 
し、。 


r 太もち」の測定ずる場所 


太ちちの前側のひざか5脚の付け根の 
中央部分を狙つて測定してください。 




※コードび下になるように 
光センサーをあててください。 


4 r ピピ指び聞こえた5、 測定兒 
結果を表のします。 

※体重、バランス能力、体組成を測定している場合は約10秒後に 
測定結果の表示に戻ります。 
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• し ! mm 

— 

但 磐店ず e, 

步美‘ 

※記録しない時は、 

レべ j レ判定の表示はしません。 


























































r 二の腕」の皮下脂肪の厚みを測定する場合 


2操作部を両手で持ち I 二の腕 I を巧ず 


※測定完了しないと他のボタンは使用で去ません。 



苗 磯^ 


夕腕の裏側のひじと腕の付け根の 
W 中央部分を狙って光センサーを 

約1秒間巧し当てる 

「ピー」と音びなり、測定を開始します。 
測定び完了ずるまで押し続けて< ださ 
し、。 


r 二の腕」の測定する場所 
腕の裏側のひじと腕の付け根の中央 
部分を狙つて測定してください。 


が 



4 r ピピ」音び聞こえた5、 測定完了 
結果を表のします。 

※体重、バランス能力、体組成を測定している場合は約10秒後に 
測定結果の表示に戻ります。 


in 

(し, 


肌 


R 電源ボタンを押して、電源を切る 

♦操作部を操作部ホルダーに戻してください。 （ P . 19参照） 

♦電源を r 切」にしない場合は、約己□秒後に自動的に電源び r 切」になりまず。 


※記録しない時は、 

レベル判定のまおはしません。 


過去の測定値をみる 


♦前回、1週間前、吕週間前、3週間前、1ヶ月前、吕ヶ月前、3ヶ月前の測定値を見ることびできます。 

(ここでの1ヶ月は30曰としています） 

• 1週間前か5 3ヶ月前までの記憶データは、前後3日間(あわせて7曰間)の平均値を記憶します。 

食べ過ざた曰による突発の変化や測定忘れによる記憶データ無しを防ぐために平均値として表示しまず。 
♦測定値の記憶について 

•をユーザー番号には過去の測定値を記憶しています。 

-古い測定値か5順に消まします。 

♦ 1曰に2回じ(上測定した時の記憶について 

•記憶ずる測定値は、1曰に一つだけです。同じユーザー番号を使った場合、1曰に2回じ(上測定ずると、その曰の 
最後に測定した値を記憶します。 

♦本体には、過去のデータを記憶ずるためにタイマーを内蔵しています。 

乾電池を入れた時、本体のタイマーび自動的にスタートし、時間を刻みはじめます。 

♦乾電池を交換した時に呼び出される過去のデータは、乾電池をがした時と同じ過去のデータび表示されまず。 
(例）日月7曰に乾電池をかし、10月1曰に新しい乾電池を入れた場合 


日付 


9/7 

乾電池をがず 


10/1 

新しい乾電池を入れる 



過去の データ 
(I 週間前） 



I 画巧前 

-邱 g 

巧 

.产么み— 




げ 

麵 •••，-, kg 

を '心み- 


過去の データが 


9/1の前後3曰間の 
平均値の データ 

記憶されています 

9/1の前後3曰間の 
平均値の データ 


※乾電池消耗マーク亡3びついている間は時間をカウントしますび、早めに交換してください。 
乾電池をかした5、すぐに新しい乾電池と交換してください。 


次ページへ続く 


使いかた 
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過まの測定値をみる(続を) 


♦前回値を表示したし順合は、測定値の上に前回値という意味の r 1」び表示されまず。 

♦他のユーザーの測定結果を見たい場合は、一度電源を切り、 P . 18の r 測定しないで、過去の測定値だけをみる」を 
参照してください。 


体重と体組成の過去の測定値をみる 

ブ体重と体組成を測定ずると、今回の測定結果び表示される 
' ( P .9 参照） 


2過ち を 巧ず 

前回の体重び表示されまず。（この時、体重表示の上に、前 
回値といラ意味の「1」び表示されます） 

か5だレーダーチャートでは、今回の測定値と前回の測定 
値を比較し増減を表示します。 


【今副 


m 

ZiJ 


kg 


餘 


【前回し/ ri 」 と表示 

■^舒離)を意味 


kg 


S3 




グラフの見方 


♦レベルは3段階で表示。 

3色で分けていまず。 

i 曽ーオレンジ 

同-グリーン 

減ーブルー 


3再度去」を 巧ず 

過去を押すごとに履歴び切り替わります。 


切り替わるごとに今回の測定値との増減びか5だレーダーチャートに表示されまず。 

今回の体重 ^—— ► 前回の体重 —— ► 1週間前の体重—— ► 2週間前の体重 

t I 

3ケ月刖の体重イ- 2ケ月刖の体重イ- 1ケ月刖の体重イ - 3週間刖の体重 



4前回の体重表示か5 ^詳細 」を 巧ず 

詳細を押すごとに各項目の過去の測定値び確認できます。 
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「バランス能力」の過去の測定値をみる 


バランス 

能力 


を巧ず 


I (ランス能力を点数とレベル判定で表示しまず。 


ク 


過去 


を巧すごとに履歴び切り替わる 



過去のバランス能力を表示し、か5だレーダーチヤートには点数の増減を表示します。 


前回- 

- ► 1週商刖一 

2週間前一 

3週間前一 

► 1ケ月刖一 

■►吕ケ月刖— 

> 3ヶ月前 一 ► 今回の測定値 

千 






1 


3 


詳細 


を押すごとに 項目び切り替わる 


重む軌跡 


重ん\位置 


バランス能力 

I 


睡むの ■ 


纖 


重む位置では過去の重む位置び点なしまず。 


4 


バランス 

能力 


を巧ず 


【体重+体組成各項目のレベル判定】表示(測定完了時)に戻ります。 


r ■体組成年齡」の過去の測定値をみる 


離 


を巧ず 


2!過去 I を押すごとに 履歴び切り曾る 




え詳細 I を巧すごとに 項目び切り替わる 

体脂肪率 一 ► 基礎代謝 一►筋肉レベルー►体組成年齡 


【体重+体組成各項目のレベル判定】表示(測定完了時)に戻ります。 


脂肪に関する項目の過去の測定値をみる 

1 胃を巧ず 


2!過去 I を押すごとに 履歴び切り替わる 


前回- 

- ► 1週間前 一 

2週間前 一 

3週間前 一 • 

► 1 ケ月刖— 

■►2 ケち刖— 

> 3ヶ月前 一 ► 今回の測定値 

个 






1 


次ページへ続く 1/ 


































































過まの測定値をみる(続を) 


2 1詳細 を押すごとに 項目び切り曾た)る 


【内臓脂肪の場合】体脂肪率 一 ► 内臓脂肪レベル 

午 I 


【皮下脂肪の場合】体脂肪率 一►皮下脂肪率 


r 划复」 


EW - FA 70 P のみ 
' 巧下脂肪の厚み 
—► 「二の腕」一* 


r 太ちち」 


4 


内臓脂肪 


巧下脂肪 


を}甲ずと、【体重+体組成各頂目のレベル半!!定】表示(測定完了時)に戻る 


測定しないで、過去の測定値だけをみる」 

1 電源ボタンを巧ず 

表示部び全点灯します。その後「び!し」（準備中)び点滅し、 m . ok 呂」び 
表示されます。 

2操作部を両手で持ちューザー番号を農ぶ 
(例)ユーザー番号「3」を呼び出す場合 



【を点口後準備中】 


nn 

し,し,ぉ 



3過去を1回巧ず 

前回の体重び表示されまず。 

か5だレーダーチャートでは、前回の高、低のレベルを表示し 
ます。 

4[過去 I を押すごとに 履歴び切り替わる 


5!詳細 I を押すごとに 項目び切り替わる 
6 電源ボタンを押して、電源を切る 



♦電源ボタンを r 切」にしない場合は、己□秒後に自動的に電源び r 切」になります。 



過去の測定びない時は、 
このよラに表示されまず 


か重だけを測定する 


♦操作部は手に持たずに測定でさます。 
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1 電源ボタンを巧ず 

表示部び全点灯します。その後 r [化」(準備中)び点滅し、 m . okgj び表示 

されます。 

《 m . ok 邑」を表示してか6何もしなければ、巨0秒後に自動的に電源び 
r 切」になります。 

※の. Ok 邑」び表示される前に、本体にのったり、操作部や本体を動かした 
りすると、 ru 13」（エラー)び出たり、測定値に誤差び出る原因になりま 
す。また raok 邑」び表示される前に本体にのっていると、体重を含んだ 
状態び m . Ok 呂」となり、体重測定びできません。 ( P .21 参照） 

2 「 O . Okg 」 の表示剧蜜詔し、 本体に静かにのる 

表示び3回点滅で体重び確定した時点で点灯にかわります。 

※測定中に体を動かずと、 ru 14」江ラー)び出たり、測定値に誤差び出る 
原因になります。 （ P .21 参照） 

※か5だレーダーチャートは表示されません。 

夕本体か5静かにおり、電源ボタンを押して電源を切る 

※電源を r 切」にしない場合は、己0秒後に自動的に電源び r 切」になります。 




























































操作部を収納ずる 


参コードは自動巻取り式です。 
y 操作部を持ったまま、自動的に 巻き取5せる 


♦コードの取り巧いについて 

•コードをねじったり、何かにききつけたりしないでください。故障の原因に 
なります。 

-コードによじれびある場合は、よじれを元に戻してか5ちう一度きき取5 
せてください。 

•コードび自動的にきき取5ないときは、コードを一度引き出して、再度きき 
込んでください。 

2操作部ホルダ-に操作部を く 




故障を防ぐために 


♦足電極や手電極の巧れ 

台所用洗剤(中性)をラすめて巧にふくませ、固く絞って軽くふさ取って 
<ださい。 


♦光センサーのレンズのミちれ 

•水または台所用洗剤冲性)のうすめ液で湿5せた綿棒または、 
やわ5かい巧でミちれをなさ取ってください。 （3 ヶ所） 

ミちれた状態では、皮下脂肪の厚みの測定値に誤差び出る 
原因になります。 


ベンジン、シンナー、アル 
コール、熱湯の使用や水洗 
いはしない 

みみみ 

iL 
j し 


ン 


故障や変色の原因になります。 


レンズ 



参保管するとさ 

-立てかけての保管はしないでください。 

•長期保管されるとさは、乾電池を取りかして < ださい。 


なのような場所には保管しない 

•高温のところ •化ぎ薬品の保管場所 

•を湿のところ •ガスの発生する場所 

•ほこりのをいところ•直射日光の当たるところ 
-塩分、硫黄分の空気に触れるところ 
故障の原因になりまず。 


使いかた お知5せ 
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Q&A (よくあるご質問) 


Q 慣問） 

A 個答） 

どのよラにして体脂肪をはかって 
いますか？ 

手か5足へ微弱電流を流して体脂肪を推定していまず。 

どれぐ5いの重さまではかれます 
か？ 

体围ま1361<邑まではかれます。 

モどちでち使えますか？ 

日才 UTF は、体重と皮下脂肪の厚み ( EW - FA 70 P のみ)のみ測定でさます。 

1□才〜17才は、体重と刷副ち率と BMI とバランス能力と皮下脂肪の厚み 
に W - FA 70 P のみ)のみ測定できまず。 

成長期のモどちは曰々身体の変化び大さいため、本来の体脂肪率と差びでさ 
ることびあります。 

年齢の登録は、1〇才か5登録でさますので日才 UTF の方で登録される場合 
は、1〇才で登録してください。 （ P .3 参照） 

測定した体脂肪の値び、変動する 
のですび？ 

水分摂取や入おなどにより身体の水分■び変化すると、体脂肪の測定値び変 
動します。 

体脂肪は、いつはかればよいので 
すか？ 

毎回同じ時間帯に測定してください。 

肌び乾燥していてちはかれます 
か？ 

肌び乾燥していると正し < 測れませんので、手足を軽 < 湿5せてか5はかつ 
て < ださい。 

体脂肪をはかるとき、件齢」や 
r 男」 r 女」を入力するのはどラして 
ですか？ 

「年齢」や r 男」「女」により、体脂肪率の計算方法び異なりまずので入力び必要 
です。 

バランス能力びば5つくのでず 
び？ 

バランス能力は、その時の疲労度や集中力などに影響を受けまずので、条件 
び変わると、測定値ち変化します。 


定格•仕様 


販売名 

体組成バランス計 EW - FA 70 P / 体組成バランス計 EW - FA 已 0 P 

電源 

DC 己 V (単3形ア J レカ U 乾電池 LR 己 X 4本） 

表示 

体重 (k 呂） 

1 □ □呂 単位 

〇〜10□まで 

200 呂 単位 

100〜13己まで 

BMI 

0.1-136 

体脂肪率(％) 

0.1-75 

皮下脂肪率(％) 

日. 1〜 日日 

内臓脂肪レベル（レベル） 

日.己〜 3 日 

基礎代謝 ( kcal / 日） 

100〜2999 

筋肉レベル（レベル） 

1〜1 日 

バランス能力(点） 

1-100 

体組成年齢(才） 

18〜80 

皮下脂肪の厚み ( mm ) 

1〜己〇 ( EW - FA 70 P のみ） 

ユーザー 登録範囲 

年齢け） 

10〜80 

性別 

男/女 

身長 ( cm ) 

100〜200 

足 サイズ ( cm ) 

17 .日〜 28 .日 

体重計精度 

己 8 k 旨まで 

±200 g 

己 8 k 旨を超え10 Ok 邑 まで 

±300 g 

look 邑を超え 136 k 呂まで 

± 巨0 Og 

本体寸法 ( mm ) 

高立已己 X 巾畐3吕〇 X 奥す子3己已 

質量(呂） 

約吕100 (乾電池除く）/約2000 (乾電池除く） 
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電源ボタンを 
押^てち何ち 
表のしない 


乾電池が消耗している 


乾電池の©©の向きが 
間違っている 


巧斤しい乾電池に交換してください 


tt ^ P .5 参照 


参乾電池の向さを確認してください 


ra = P .5 参照 



てホ倍IアI — + ■_ 





こんな異常を感じた5 


て: 


-表お 


考え5れる原因 


処置 


U 01、 口と 
まおされている 


乾電池が消耗している 


参新しい乾電池に交換してください 

Q ：^ P .3、 P .5 参照 


U 1 1とまおされる 


手や足が手電極や足電極に 
20砂 L ソ上接していない 


♦素足で正し < 本体にのり、手を手電極に密着させ 
て測定してください 

(それでち U 1 1が表おされる場合は軽く濡5した 
タオルなどで、手のひ5や足裏をすこし湿らせて 
か5測定してください） ir ^ P .9~ P . l 0参照 


U 12と表おされる 


入力内容が間違っている 
(体脂肪率が0%未満、7已％を 
超えているとまおします） 


>ユーザーデータを 登録しなおしてください 

03= P .6 〜 P .8 参照 


U 13とまおされる 


使用開始前か5本体の上に物を 
のせている 


0.0 k 目のまおになる前に本体に 
のった 


0.0 k 巨と表おされる前に本体を 
動かした 


参本体に何ち置かず、再度電源を入れなおして < だ 
さい Q ；^ P .8、 P .9 参照 


>再度電源を入れなおして、 0.0 k 呂の表示が出てか 
5本体にのってください C ^ P .8、 P . 日参照 


参 0.0 k 巨の表示が出るまでは本体を動かさないで 
ください [ r ^ P .8、 P .9 参照 


U 14とまおされる 


測定中に体が動いている 


参測定中は体を動かさないでください 

ra == p . io 参照 


U 1已とまおされる 一 体重が1 36 k 呂を超えている 一 参 ご使用でさません 


U 16とまおされる 


光センサーが 
肌に密着していない 


参光センサーを肌に密着させて<ださい 

^^ド.13〜ド.1已参照 


U 17と表おされる 


) (ランス能力測定中に本体に 
正しくのつていない 


参正しくのつて測定しなおしてください 

O ^ P .9、 P .10 参照 


症状 


考えられる原因 


処置 


点 

検 

後 

な 

お 

勇 

常 

び 

あ 

ス 


お知5せ 
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保証と アフターサービス (よくお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 
お申し付けください 

転居や贈答品などでお困りの場合は… ） 

♦修理は、ヴービス会社’販売会社の「修理ご相談センター」へ！ 
♦使い方•お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 

保証書(裏表紙をご覧ください） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、お買 
い上げの販売店からお受け取0 < ださい。よ < お読み 
のあと、保管して < ださい。 


保証期間:お買い上げ曰か5本体1年間 


補修用性能部品の保有期間 

当社は、この体組成バランス計の補修用性能部品を、製 
造巧ち切りを日年保有していまず。 

を)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるた 
め I し必要な部品です 0 


修理を依頼されるとき 

21ページの r こんな異常を感じたら」の表に従ってご確 
認のあと、直らないときは、まず乾電池を抜いて 
お買い上げの販売店へご連絡< ださい。 

♦ が S 正巧間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理 
をさせていたださまずので恐れ入りまずび、製品に 
保証書を添えてご持参ください。 

参保証期間を過ざているとさは 

修理ずれば使用でさる製品については、ご要望によ 
り修理させていたださまず。下記修理料金の仕組み 
をご参照のラえ、ご相談 < ださい。 

参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料' 部品化' 出張料などで構成されています。 

時術料1は、診断' 故障個所の修理および部品交換' 調整' 修 
- 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

商品代1 は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

r 出弓長料1は、製品のある場所へ技術者をが遣する場合 
の費用です。 


ご連絡いたださたい内容 

製品名1^品番 ] お買い上げ曰 年月日1^故障の状況(でさるだけ具体的に) 

松下電工お客様ご相談窓□のご案内 

修 S • お手入れ-お取扱い-工事などのご相談は、まずお買いホめの販売店-工事店へお申し付けください。 


•転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名-品番をご確認の上、下記窓□へ 


修理-部品などのご相談は 


_ 修理ご相談センタ~ _ 

(全国共通ま号) 25 a 0570-0^^5! 

全国どこか 5 でち市内通話料金でご利用いただけます。 
3 目已曰/受付 9 時〜 20 時 


ただし、携帯電話 ■ PHS 等は下記の電話番号へおかけください。 

〒己7 1-8 目8目 

大阪巧 06-6906-1 090 大阪府門真市門真1048 

ネ公下電エテクノサービス(株） 

ホし幌 C 011 -26 1-6401 (© 名古屋 》 〇已 2-55 1-7900 © 
東京 « 03 -己 3 白 2-7 1 白 0 (§) 福岡 » 092-622-0531(© 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニック お客様ご相談センター 
36 曰曰/受付别寺〜 20 時 

電話茹ル函州2〇4離!詔 

■携帯電話 • PHS でのご利用は… 06-閒 07-1 187 

FAX 茄ル函 《 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00-17:30 

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


ご注意•疆)印は大阪へ自動転送になり、拠点か5大阪までの転送通信料は興社負担です。 


•所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

松下電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認な 
どのために利巧し、その記録を残ずことびありまず。また、折り返し電話させていただくため、ナンパ'-デイスプレ 
イを採用していまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託ずる場合や正当な理由びある場合を除さ、 
第=ちに提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 


イ宙束 I ^ f おぼえのため、記入^ 

お買い上げ曰 

年 月 曰品番 EW - FA 70 P / EW - FA 已 0 P 

概 I 」ク1:1されると側です;) 

販売店名 

( ) - 
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松下電器産業株式会社 

製造元松下電工株式会社ヘルシー•ライフ事業部 

于 522-8520 滋賀県彦根市岡町33を±也 

© 2008 Matsushita Electric Works , Ltd . (松下電工株式舍社） All Rights Reserved . 

ナシヨナルホームぺージ http ;// national . jp / 










































〈無料修理規定） 

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等のミ主意書に従った使用が態で保証期間 
内じ故障した塌合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼じなる場合じは、お買い上げの離売店に商品と 
本書をこ‘持参ご提示いただきお申しつけ<ださい。なお.持込修理の 
対象商品を直接お客様ご相談窓□に送付した場合の送料等は 
お客様負担となります。また、化張修理等を行なった場合には、 
化張料はお客様の負担となりまず。 

(口）お買い上げの販売巧に無料修理をご依頼[こなれない場合じは. 
お客様ご相識窓□にご相識ください。 

2. ご乾居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相識窓□じご相識くた’さい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の離売店で無料修理をお受けになれない 
場合じは、お客様ご相識窓□へご相談ください。 

4. 保証期間巧でも次の場合には原則として有料じさせていただきまず。 
(イ）使用上の誤りあび不当な修理や改造による故障及び損傷 

(□) お買い上げ權の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷 
(八）义雖、地震、水害、落雷、その他天雖地変、異常電圧、指定外の使用 
電源（電圧、周波数）等じよる故障及び損傷 
(二） 車両、船舶等に借載された場合に生ずる故障巧び損傷 
(ホ）一般家庭巧以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び 
損傷 

(へ）本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日（施工型商品はお引渡し日： U 下同じ）、 
お客様ち、販売店名の記入のない塌合、あるいは字巧を書き替え 
られた場合 

己.本書は日本国内においてのみ有効でず。 

目.本書は再発巧いたしませんので大切に保管して< ださい。 

1 — お客様ご相談窓□は，取撒説明書をご参照<ださい。 

修理メモ 


※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間巧の無料 
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただ<場合が 
ございますのでご了承くた’さい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、菓件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって.保証書を発巧して 
いる者（保証責任者)、及びそれ外の事業者じ対ずるお容榻の法律上の 
権利を制酿ずるものではありませんので、保証期間経過禮の修理じついて 
ご不明の場合は、お買い上げの離売店またはお客様ご相識窓□じお問い 
合わせくださし、。 

※保証期間経過禮の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 
説明書をご覧<ださい。 

《This warranty is valid onlv in Japan. 


<+u 卜 u 線 〉- 






持込修理 


ご住所 

お名前 様 

電言舌 （ ) — 



ご販売店様へ《印欄は必ず記入してお渡しください。 


Panasonic 


巧組ぶバランス計巧証書 

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約まするものでず。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し 
ておりまず。お客様の個人情報に閱するお問い合わせは、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 


品 番 

EW - FA 70 P / EW - FA 50 P 

保証期間 

お買い上げ日から 

本体 1 年間 

^'買い上げ日 

年月日 


お客様 












